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از  قسـمت 4نیـاز  بـه بسـته Sample Start) :محلـول( تـک محلول کار آماده بـراي تهیه

لیتر معـرف میلی 8مثال  مخلوط نمایید، (براي R2از معرف  قسمت را با یک R1معرف 
(R1)  لیتر معرف میلی 2را با(R2) روز  1محلـول کـار  این مخلوط کنید). پایداري آرامی به

باشـد. محلـول سانتیگراد می درجه 8-2 روز در دماي 7سانتیگراد و  درجه 25-15 در دمـاي
 شود. نموده و از آلوده شدن آن خودداري را دور از نـور نگهداري

 

 :مواد و وسایل مورد نیاز
  رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 340 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3
 هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4
 بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
پارس  شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
درجه سانتیگراد  تا تاریخ انقضاء مندرج برروى ویالها پایدار می  2-8معرف ها در دماى  ●

باشند، مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. پایدارى معرف کار بروى 
 15-25روز در دماى اتاق  1روز و یا  7اتوآنالایزرهاى مجهز به سیستم سردکننده یا یخچال 

 است و با تغییر هر لات کالیبراسیون تجدید شود.درجه سانتیگراد 
 از یخ زدگی معرفها پرهیز شود .  ●
 ) را دور از نور نگهدارى نمایید . R1و   R2معرفها  ( ●
در  1کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف باعث افزایش جذب نورى بلانـک بیشـتر از  ●

 میباشد.نانومتر میگردند که از علائم تخریب معرف  043طـول موج 
 

 :روش انجام آزمایش
: خوانش/  : یک سانتکووت /  نانومتر 340: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 کاهشینوع واکنش: /  هوا یا آب مقطرمقابل 
 Sample Start :محلول تک

 Substrate Startدو محلول: 

 نمونه میکرولیتر 100

 محلول کار آماده میکرولیتر 1000

دقیقه اندازه گیرى  1بعد از نانومتر  340پس از مخلوط نمودن مقدار جذب نورى را در 
دقیقه اختلاف جذب نورى را از دقیقه  3و 2،1نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از

  A/min∆ قبل تعیین نمایید.

 نمونه میکرولیتر  100

 R1معرف  میکرولیتر 1000

اضافه  R2انکوبه نمایید سپس معرف  C° 37دقیقه در دماى 5مدت مخلوط کرده، براى 
 شود:

 R2معرف  میکرولیتر 250

درجه  37دقیقه در دماى  1نانومتر پس از  340مخلوط نمودن،جذب نورى را در  از پس
دقیقه اختلاف  3و2،1سانتیگراد اندازه گیرى نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 

          A/min∆جذب نورى را از دقیقه قبل تعیین شود. 

 
 AST (GOT)سنجش  کیت

 
(IFCC Method) 

REF:  PA16001-400    R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL 
REF:  PA16001-300    R1 3 x 80 mL / R2 1 x 60 mL 
ISO:  13485:2016 
 

:مقدمه  
 

ت اگزالواستات گلوتاما از ایــن پــیش کــه (AST )فراز اسپارتات آمینوترانس آنــزیم
را از  ینیگروه آم پذیر انتقال یک صورت برگشت نامیده میشد، به (GOT)فراز ترانس

گلوتامات و  در نتیجه نماید که می و تسریع گري و گلوتارات واسطهآلفا کت آسپارتات به
و  ها، کلیه، کبد، ماهیچهبالا در قلب در غلظت آنزیم شوند . ایـن اگزالات تولید می
ند: اندامها مان از این در هریک یا بیماري آسیب شود. بنابراینمی اریتروسیتها یافت

 آنرا بالا میبرد.  هـا سطحماهیچـه ویرال، سیروز و آتروفی ، هپاتیتصدمات قلب

 ايو ماهیچه قلبـی ـايهآسـیب تشـخیص بـراي ALTو ASTهمزمـان  گیـري اندازه
 در تشـخیص AST/ALT گیـرد. نسـبتمورد استفاده قرار مـی کبدي هاياز آسیب

 ه آسیبباشد، نشان دهند یکآنها کمتراز  ، اگر نسبتاست مهم کبدي بیماریهاي افتراقی
 شدید را تأیید میکند. باشد، آسیب یککبد و اگر بیشتر از  خفیف

 IFCC Method/NADH,Kinetic UV without Pyridoxal phosphateروش : 
 

 :اصول آزمایش
 (International Federation of Clinical Chemistry)پیشـنهادات براساس کیـتاین

IFCC زیر انجام  مراحل طبق شده که بدون استفاده از پیریدوکسال فسفات تهیه ولی
 میشود:

                                                                                  AST 
L-Aspartate +α-Ketoglutarate                   Glutamate + Oxaloacetate 

Oxaloacetate + NADH + H+        MDH   L-Malate + NAD+ 
                                    LDH 

 محتویات کیت:
Reagent Bottle Description Content 

R1 

TRIS Buffer pH 7.8 80 mmol/L 
L-Aspartate 200 mmol/L 
Malate Dehydrogenase (MDH) 600 U/L 
Lactate Dehydrogenase (LDH) 800 U/L 

R2 NADH 0.18 mmol/L 
α-Ketoglutarate 12 mmol/L 

 
 مونه مورد آزمایش:ن

 آنزیم دار. پایداري EDTAیا  هپارینه یا پلاسماي تازه بدون همولیز و غیر لیپمیکسرم 
AST(GOT) میباشد و در دماي هفته سانتیگراد یک درجه 2-8 و در دماي در نمونه  

 باشد.ماه می 1مدت  سانتیگراد براي درجه -20

 
 محصول: سازي آماده
 و R1 معرفهاي Substrate Start) :(دو محلول جدا از هم حالت محلول براي تهیه
R2 مورد استفاده قرار گیرند  جداگانه که رتیبصوSubstrate Start)  آماده مصرف(
 باشند.می
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 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با بخش پارامترهاي این کیت براي آنالا

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشفنی شرکت 

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

 
∆ASample/min.  

 AST(U/L) =       × Calib. Conc.  
∆ACailb/min. 

 × AST (U/L) =  ∆A/min    1862 با استفاده از فاکتور   محاسبه:

با توجه به دستگاه اسپکتروفتومتر در هر آزمایشگاه و مقدار خطاى سیستمیک دستگاه ممکن 
 است مقدار فاکتور تغییر کند.  

 مقادیر طبیعی:

 دان :مر
 

< 38 U/L  
 U/L 31 >  زنان :

 * توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

 
 : در هنگام کار احتیاط

سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى احفاظت فر

 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خلااتد
 گلیسرید تاى تر،  mg/dl 180هموگلوبین تا  ، mg/dl 20بین تا  روبیلی 

1000 mg/dll ند.ارمایش ندآز نتیجهبر  تاثیري 
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 کنترل کیفی:

یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

) و  SI) به واحد بین المللی(conventionalضریب تبدیل واحد معمول (
 بلعکس :

  میباشد. U/L درهر دو حالت واحد سنجش 
 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 U/L 300  کزیمم حد سنجش:  ام

 U/L  ( 0.00051  mA/min per U/L ) 1.0حساسیت:                 
 

 توجه:

درصد  9/0با سرم فیزیولوژى  1+ 9را به نسبت U/L 300هاى بیش از  نمونه •

NaCl ضرب نمایید. 10راتکرار و نتیجه را در عدد  رقیق نموده  ، آزمایـش 
سمپلر نو استفاده هاى شیشه اى تمیز و نوك  جهت انجام این آزمایش از پیپت •

 شود.
 

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه صحت: -2

902=0.92R                               427X + 0.0164.1y= 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 

 

Conventional unit  U/L 
SI unit  U/L 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
3.0 1.47 49 Sample I 
0.8 1.84 230 Sample II 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
4.0 1.84 46 Sample I 

2.89 6.43 222 Sample II 

 


