
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  انسان سرم  در AFPگیری اندازهکیت 

AFP ELISA Kit 96t  
 Cat. No: 1134-96 / Rev: A1 (1402/09/25) 

 
 مقدمه: 

فیتوپروتئین     70  تقريبي  مولكولي   جرم  با  گلیكوپروتئیني  (AFP)آلفا 

 کبد   زرده،  کیسه  توسط  جنیني  دوران  در  معمولاًکه    است  دالتونکیلو

يک    AFP  .شودمي  ساخته  گوارش  اهدستگ  توسط  کمتر  هايغلظتبا    و

کارسینوماي  درمان  پیگیري  و  تشخیص  جهت  مهم  تومورمارکر 

وهپاتوسلولار   يافته    است  افزايش  بیماري   آنمقادير  نظیر در  هايي 

سطح  شود.  هاي کیسه زرده مشاهده ميسلول  هپاتوماي اولیه و تومور

و در سه ماهه د  يابيهاي باردار نیز افزايش ماين پروتئین در سرم خانم

بیشتر به  بارداري  مييسوم  حد  کاربرد    رسد.ن  کیت، حیطه    اين 

 در نمونه سرم انسان به روش الايزا است. AFPگیري کمي سطح اندازه 

 

 اصول آزمایش:

است.  آزمايش  اين الايزاي ساندويچ طراحي شده  اساس    حرکت بي  بر 

ايمني کمپلكس   یتبثت  استرپتاویدین  بین   واکنش  توسط  سازي 

  AFP  ضد  مونوکلونال بیوتینیله    باديآنتي  و  چاهک  سطح   در  شده 

گرفتن  .  گیردمي  صورت قرار  معرض    ژنآنتي  حاوي  سرم با  در 

 بین  واکنش  ،(HRP)  آنزيم  به  متصل  باديآنتيو    بیوتینیله  باديآنتي

 و  گیردمي  صورت  رقابتي  هیچ  بدون  هاباديآنتي  و  ژنآنتي

  تعادل  به  از  پس.  دنشومي  صلتمک  هاچ  سطح  به  ايمني  هايکمپلكس

  رنگزا محلول    افزودن  با  ها،چاهک  شستشوي  و  واکنش  رسیدن

محصول نهايي   ،کننده محلول متوقفسپس و   (HRP  ميآنز يسوبسترا)

مي طولتولید  در  را  نوري  بیشترين جذب  که  نانومتر    450موج  شود 

  ظت لغ   بانوري    جذب  شدت  نتیجه  در  و  شده   ايجاد  رنگ  میزان دارد.

AFP  غلظت  نهايت  در.  دارد  مستقیم  ارتباط  سرم  AFP  کمک   به  سرم  

 .گرددمي محاسبه استاندارد منحني
 

 

 

 

 محتویات کیت:

   .تثبیت شده  استرپتاويدين  حاوي يتست 96  تیپلكرویم (1

،  25،  5،  0  هاي: شش ويال با غلظت(AFP Cal A-F)  هاکالیبراتور  (2

 .انسرم انس  ازشده  هی ته ،  ng/mL  500 و 250، 50

  يک :  (AFP Enzyme Conjugate)  آنزيمي  کونژوگه محلول    (3

ب  يباديآنت  يحاو  يتریليلیم  11  اليو به  بادي آنتيو    ن یوتیمتصل 

  .HRP ميمتصل به آنز

شستشو   (4  20  اليو  يک:  (Wash Solution - 50X)  محلول 

 .يتریليلیم

 6/ 5  اليو  يک:  A  (Substrate Solution A)  رنگزامحلول    (5

 .يتریليلیم

  6/ 5  اليو  يک:  B  (Substrate Solution B)  رنگزامحلول    (6

 .يتریليلیم

متوقف  (7  12  اليويک  :  (Stop Solution)  کننده محلول 

 .يتریليلیم

   .لیتريمیلي 0/ 5 )هاي(: ويال(AFP Control) محلول کنترل (8

 ورق. يک: تیچسب مخصوص پلبر (9

دمالولمح  تمام:  1  توجه در  سان  8تا    2  يها    ي نگهدار  گراديتدرجه 

 است. يقابل نگهدار  زیاتاق ن يکننده در دماشوند. محلول متوقف

 .درج شده است COAبرگه : مقادير کنترل)ها( در 2توجه 

 

 مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت: 

داراي فیلتر  ( دستگاه خوانش1 پلیت    لتر ی )ف  نانومتر    630و    450گر 

 .  مرجع(

 کالیبره.( سمپلر 2

 .ديونیزه ( آب مقطر3

 

 حتیاط در استفاده از کیت: ا

هم   يبرا  تیک  نيا  اتيمحتو  (1 در    دهيگرد  هیتعب  تیک  نیاستفاده 

از   است؛  با سا  لذا  ساخت   يهاشماره   اي  و   هاتیک  ر ياستفاده مشترک 

 .ديینما  يخوددار  جداً گريد

انقضاء کی کلیه محلول  (2 تا زمان  از محلپايدار هستند  تها  هايي ول. 

 د.ذشته است استفاده نكنیگ هاکه تاريخ انقضاء آن 

 قرار نگیرند. مستقیمنور   عرضها در متوجه فرمايید محلول (3

بودن    (4 منفي  نظر  از  انساني  منشاء  با  کیت  ، HBsAgمحتويات 

HIV1/2    وHCV   منفي  ولي تشخیص قطعي در مورد    اند؛بررسي شده

عبودن   عفووتمام  بیمامل  رب  زااري ني  از  استفاده  متداول  وشا  هاي 

احتمال     با در نظر گرفتن     ،بنابراين     .نیست      پذيرامكان  ايشگاهي  مزآ

بیماري   يآلودگ بايد زايي  و  آزمايش  مراحل  تمام  کیت،  محتويات 

 د.نهاي ايمني انجام شودستورالعمل مطابق با

نگام  ه  در  .است  يزامال  در هنگام کار  نکیاستفاده از دستكش و ع  (5

نقاط   ريسا  ايصورت    ر رويب  آن  اتيکه محتو  دیيدقت فرما  تیکار با ک

نشود.بدن   تماس    ريخته  سامواد  از  و  دهان  جلوگیري  مخاط    ريبا 

 .  نمايید

ب(  6 استفاده شده   و سر سمپلرهاي  هاچاهک،  اهکنترل  ماران،ینمونه 

پسماندهابه   ديبا ش  يعفون  يعنوان  گرفته  نظر  با و    ندودر  مطابق 

 .ددنگرامحاء  يعفون يدفع پسماندها الزامات

 :  نمونهو نگهداری  سازی آماده ،آوریجمع

است.  (1 سرم  آزمايش  اين  براي  مناسب  به  نمونه  فرد  بودن    ناشتا 

خواهد بود.   رگذاریدست آمده تأثبه  جينتا  يدر درست  يریگهنگام نمونه 

هیه  هرگي تگیري سیاخون  ردا نمونه خون با استفاده از تكنیک استاند

ا بعد  سرم  و  شدن  ز شود  )  لخته  خون  از    60تا    30کامل  دقیقه( 

جدا  سلول خوني  الامكان  گرددهاي  حتي  نمونه.   ک،يكتريا  يهااز 

   .نشوداستفاده  زیهمولو  کیمیپل

بیوتین  2 از  بالايي  دوز  که  افرادي  در   )(˃5 mg/day)   دريافت را 

ت آخرين دوز درياف  ساعت پس از  8  قلاگیري بايد حدکنند، نمونهمي

 ام شود.انجبیوتین 

با مونهنظرف  درب    (3 باشد  کاملاً  ديها  در   5تا    هانمونه  .بسته   روز 

جه رد -20 يماه در دما 1و حد اکثر تا  دگرايدرجه سانت 8تا  2 دماي

از منجمد و ذوب کردن   .قابل نگهداري و استفاده هستندگراد  يسانت

 .نمايیداري ددوها خمكرر نمونه
 

 ها: معرفو نگهداری سازی آماده

آماد1 سازي  (  شستشو:ه  محلول  نگهداري  از  میلي  20حجم    و  لیتر 

قطر ديونیزه اضافه و  مآب  ر لیتمیلي  980را به  (50X)محلول شستشو 

گراد نگهداري کنید. درجه سانتي  8تا    2سازي در دماي  پس از آماده 

  37ي  اربن مدر    را  آنشو،  ستشدر صورت مشاهده رسوب در محلول  

دهید  سانتيدرجه   قرار  مشاهده  گراد  صورت  در  شود.  حل  رسوب  تا 

 .نمايیدحلول شستشو، از مصرف آن خودداري کدورت در م

هاي  را با حجم   Bو    Aهاي رنگزا  محلولمحلول رنگزا:    سازي  ( آماده 2

( )به1:1مساوي  کنید  مخلوط  تهیه  (  براي  مثال،    لیتر میلي  2عنوان 

تر  لیمیلي  1را به    Aلیتر از محلول رنگزا  یليم  1  ،فلول آماده مصرمح

رنگزا   به   Bاز محلول  و  کنید(  و   10مدت  اضافه  اتاق  دماي  در  دقیقه 

انكوبه يا کدورت در   مشاهده      صورت  در    .کنید  تاريكي  آبي و  رنگ 

 از مصرف آن خودداري فرمايید.محلول رنگزا، 

 

 

 

 روش انجام آزمایش:  

از مطمشروع    قبل  و  تدماي  که    شويد  ئنآزمايش  کیت  اجزاء  مام 

دمنمونه به  )ها  اتاق  سانتي  28تا    22اي  رسیده درجه  اند.  گراد( 

نموهاکالیبراتور کنترلنه،  و  تهب  5  بارا    هاها  و  سر  به  ار  مي آراکردن 

 يكنواخت کنید.

ن  يهاچاهک  تعداد  (1 بردا  انجام  يبرا  ازیمورد  را  بقريد  تست    ه یو 

رط  ارها  ک چاه ک  ریگوبتهمراه  درب   دهید،قرار    يومینیآلوم   سهیدر 

  .  نمايید يدارگراد نگهيدرجه سانت 8تا  2 يدما بسته و در آن را

کنتر   هانمونه،  هارراتویبکال  از  تر یكرول یم  25  حجم  (2 در را  ل  و 

بر  يها چاهک  نظر  نمونه  ديزيمورد  هر  از  که  است  بهتر    کالیبراتور   اي. 

 شود. ختهيها ر در چاهک دوپلیكیت( ) اييتدوصورت به

به هر چاهک اضافه    يميآنز   محلول کونژوگه  تریكرولیم  100  حجم  (3

 .دیتكان ده يبه آرام زیسطح م  يرو هیثان 30مدت هرا ب تیپلو  دیکن

با  چاهک  (4 را  پلبرها  مخصوص  به  دیبپوشان  ت ی چسب    60مدت    و 

 .ديیاتاق انكوبه نما يدر دما قهیدق

.  دیکنتخلیه    پیراسیون يا آسنه کردن  اروبا ورا    اهچاهک  اتيحتوم  (5

چاهک رسپس  با    3ا  ها  مرتبه  هر  و  محلول    تریكرول یم  300مرتبه 

شده، ستشو  ش آماده )  آماده  معرفبخش  مطسازي  را  بفرمايیدها   (العه 

شستشو   يشود در انتها يانجام م  يصورت دستشستشو به  . اگرديیبشو

آرام بر  تیپل  يبه  انجام  به  .دیبزن  ریگرطوبتدستمال    يرو  را  منظور 

ق با فیلم قرار داده شده ها، مطاب استاندارد چاهک   شستشوي مناسب و

 اقدام نمايید. 1شرکتسايت در وب

م  تر یكرولیم   100  حجم  (6 مصرف  رنگزاحلول  از  بخش  )  آماده 

و    ديزيها بردرون تمام چاهک  (ها را مطالعه بفرمايیدسازي معرفآماده 

از تكان   .دیانكوبه کن يكياتاق و تار يدما در قه یدق 15ت مدلیت را بهپ

 د.دادن پلیت در اين مرحله خودداري کنی

بالاتوجه:   نور  زان یم  ن يتراگر  از    براتوریکال  يجذب  ست  دبه  2کمتر 

انكوباستوانید  ميآمد،   به  رنگزامحلول    ونیزمان    قه یدق  10مدت    را 

 .دیده شيافزا

ها اضافه چاهک  تمام  کننده به توقفمحلول م  تریكرولیم  50  حجم  (7

را    دیکن پلیت  آرام  هیانث  20مدت    به و  تم  دیتكان ده  يبه  ام رنگ  تا 

 .شود ليرد تبدآن به ز يآب

نانومتر با    450موج  هر چاهک در طول  يرا برا  نوري  مقدار جذب  (8

متوقف    بعد از  قهیدق  15کثر تا  حدا   to PointPointاستفاده از متد  

واکنش موج  )  دیوانبخ  کردن  طول  استفاده    630تا    620از  نانومتر 

نمودامیزان جذب    .(دینک کالیبراتورهايو  نمونه  به  تیک  نيا  ر  عنوان 

 آورده شده است. رير زد
 

1. http://www.samantajhiz.com/Support.aspx 
 

http://www.samantajhiz.com/Support.aspx


 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 AFPالایزای   برای تست نتظارمقادیر مورد ا 

اين  م   ،کیت  کننده تولیدشرکت   براي  انتظار  مورد  به   آزمايشقادير  را 

  موردآنالیت    رايبايد ب  اين مقادير  اگرچه، قرار زير مشخص کرده است.  

 تعیین گردد.   آزمايشگاه  توسط نظر

 

 
 

 
 

 های کنترل کیفی پارامتر
 

 (Within-Run)دور درونآزمون دقت -بررسی دقت( 1

تك ارزيابي  با  داخلي  نتايجدقت  نمونه سرم    رارپذيري  از سه  با  حاصل 

متفاوت  غلظت نوبتهاي  يک  )در  نمونه(    20کاري  هر  براي  تكرار  بار 

 است. CV˂21.78%اين آزمايش پذيرش در  معیار ررسي شد.ب

 

 

 
 
 

 

 
                          

 (Between-Run)دور دقت بینآزمون -بررسی دقت( 2

سه نمونه  صل از  پذيري نتايج حاتستي با ارزيابي تجديددقت بین

بار تكرار براي هر    5کاري ) نوبت  4در    هاي متفاوتسرم با غلظت

پذيرش در اين آزمايش    معیار  م شد.کاري( انجاوبتنمونه در هر ن

CV˂21.78% .است 
 
 
 
 

 
 

 (Recovery) بازیابی آزمون -یدرست ی( بررس3

به  اين    در آزمونآزمايش  هر  سرم  ،ازاء  نمونه  نسبت  ب  دو  ه 

  AFPغلظت    ،عنوان يک نمونهو به  ا يكديگر ترکیب شدمساوي ب

سنجش   آن  آز  د.يگرددر  اين  در  پذيرش   ،مايشمعیار 

Bias˂11.22% است سبت به نتیجه مورد انتظارن. 
 

 

 

 
 

  (Linearity) آزمون خطی بودن-یتسدرسی ( برر4

براي    نه سرم واي مختلف نمهرقتدر    AFPظت  غلدر اين تست  

خطتع اندازه یین  کیت  بودن  ا  رشيپذ  اریمع   د.گیري شي    ن يدر 

 است. Bias˂11.22% شي آزما

 

 

 

 
 

  (Sensitivity) ( بررسی حساسیت5

اساس   بر  کیت    Limit of Detection  (LOD)حساسیت 

  شد   محاسبه   زير  رمولف  ز ا  استفاده با    Limit of Blank (LOB)و

 .ن گرديدتعیی ng/mL 5 /0با  برابر  و

 
LOD = LOB + 1.645 SDs 

LOB = Meanb + 1.645 SDb 

 

(s: Diluted sample & b: Blank) 

 

 

 

 

 (Cross Reactivity) آزمون واکنش متقاطع-یژگی( بررسی و6

کرد  ويژگي اضافه  کمک  به  آزمايش  غلظتاين  مواد  ن  از  مختلفي  هاي 

 متقاطع شواکن .زيابي شده استار ،سرمي هانمونهبه  مندرج در جدول زير

مقداراندازه   با  بین  نیاز   AFP  مقداربه    اضافه شده ماده    گیري نسبت   مورد 

مقد همان  ايجاد  جذببراي  استشدبررسي    ،ار  واکنش  پذيمعیار  .  ه  رش 

ا ماده  و  آنالیت  نوع  به  )بسته  محدوده  متقاطع  در  آنالیت  براي  شده(  ضافه 

 است. درصد 25ه حداکثر تا اضافه شد درصد و براي ماده  100±10

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Hook Effect) هوک ی اثر ( بررس7

   بررسي گرديد و اثر هوک مشاهده نشد.  ng/mL  10000تا  AFP غلظت

 

 (Stability) ایداریبررسی پ ( 8

Accelerated Stability Test  :هفته در    4به مدت    تیکرسي پايداري  بر

  .گراديانتسدرجه  37 يدما

In Use Stability Test  :کرد  تیکپايداري    يبررس باز  از  در پس   ب ن 

  .گراديدرجه سانت 4 يهفته در دما 8مدت به  هامحلول

Shelf Stability Test  :  در   سال  2به مدت    تیکد  عد  8بررسي پايداري

سه ماه    هرصورت   ارزيابي نتايج بهو    شد  قرار داده گراد  ي انتسدرجه   4  يدما

  .شدبامي  بار کي

بررسلتمخات  مطالع م  يدارياپ   يف  ک  دهدي نشان  در    مورد  تیکه  نظر 

آزما   رشيپذ  اریمع  .است  دار يپاشده    صمشخ  يهازمان  مربوط    يهاش يدر 

 .استدرصد  20 ازکمتر  نتايج تغییر ،يداريپا ن ییه تعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابرچسب کالادر فاده شده  علائم است
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device 

 
European conformity 

OBL Own brand Labeling 

 
Contains sufficient for tests 

 
Temperature limit 

 

Date of manufacture 
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هاي  رگونه مشكل خواهشمند است با شماره در صورت بروز ه

 یريد.تماس بگ (پشتیبانيبخش )مندرج بر روي جعبه 

 

Calibrator 
Well 

OD 
Mean Conc. 

Number OD (ng/mL) 

Cal. A 
A1 0.049 

0.052 0 
B1 0.055 

Cal. B 
C1 0.106 

0.110 5 
D1 0.114 

Cal. C 
E1 0.263 

0.274 25 
F1 0.285 

Cal. D 
G1 0.452 

0.468 50 
H1 0.484 

Cal. E 
A2 1.453 

1.476 250 
B2 1.499 

Cal. F 
C2 2.681 

2.779 500 
D2 2.878 

 

    Normal Range (ng/mL)  

< 8.5     

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean AFP (ng/mL) 3.81 8.33 24.15 

SD (ng/mL) 0.18 0.36 0.92 

CV (%) 4.7 4.3 3.8 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean AFP (ng/mL) 4.52 10.20 19.71 

SD (ng/mL) 0.24 0.51 0.80 

CV (%) 5.3 5.0 4.1 

 

No. 
Sample Added Exp. Obs. 

% Rec. 
(ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) 

1 5.41 14.73 10.07 10.60 105.3 

2 16.80 47.32 32.06 31.25 97.5 

3 3.51 27.44 15.47 15.17 98.1 

 

No 
Sample 
(ng/mL)  

1/2 1/4 1/8 1/16 

% Bias    

1 10.84 0.6 -1.7 1.8 -3.8 

2 19.5 -1.2 -1.4 -2.1 -3.4 

3 26.8 -0.7 -1.2 -2.7 -3.0 

 

Analyte 
Cross  

Concentration 
Reactivity 

Acetylsalicylic  Acid ND 100µg/mL 
Amethopterin ND 100µg/mL 
Ascorbic Acid ND 100µg/mL 

Atropine ND 100µg/mL 
Caffeine ND 100µg/mL 

CEA ND 10µg/mL 
PSA ND 1.0µg/mL 

CA-125 ND 10.000 U/mL 
hCG ND 1000 IU/mL 
hLH ND 10 IU/mL 

hTSH ND 100 mIU/mL 
hPRL ND 100 µg/mL 

 


